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 آزمایشگاه مرجع سلامت

 آزمایشگاه رفرانس 

  شناسی بوبخش میکر
 

(0.5 McFarland Turbidity Standard) 
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 هدف: -1

استاندارد سولفات  کدورت ، باید ازضد ميکروبی تلقيح برای آزمایش تعيين حساسيتمایه استاندارد کردن غلظت  برای

 شود.می با استاندارد نيم مک فارلند استفاده  معادل(، 4BaSoم )باری

 

 نیاز:ابزار، مواد و تجهیزات مورد  -2  

 فتومترچ دار، اسپکترودر پي شيشه ای زور، بالن ژوژه، لوله آزمایشمآب مقطر، سولفوریک،  م دهيدراته، اسيدکلرور باری

 

 :تهیهروش  -3

 استاندارد نيم مک فارلند به روش زیر تهيه می شود:کدورت 

 mol/L  048/0 (O22H .2BaCl W/Vماز کلیرور بیاری   mL 5/0 برای تهيه سوسپانسیيون بیا هیم زدن میداو ،     (1

 .اضافه کنيد mol/L 18/0 (1% v/v) (N 36/0) اسيد سولفوریک mL 5.99را به  (%175/1

بدسیت   cm 1تومتر بیا بانید نیوری    فاسیپکترو  وسيلهه ببا اندازه گيری جذب  را( چگالی صحيح کدورت استاندارد 2

 اشد.ب 13/0تا  08/0باید بين  nm 625 در استاندارد نيم مک فارلند . جذبآورید

کیه بیرای   ی یدر لوله های در پیيچ دار هیم انیدازه بیا لولیه هیا       mL6-4 به مقدار  رام ( سوسپانسيون سولفات باری3

 استاندارد کردن تلقيح باکتریایی استفاده می شود، بریزید.

 .کنيدمحکم بسته و در دمای اتاق در تاریکی نگهداری  راه لول ( در4ِ

 بییییار اسییییتفاده بییییا ورتکیییی  بییییه شییییدت  قبیییی  از هییییررا م سییییولفات بییییاری اسییییتانداردکییییدورت ( 5

بایید اسیتاندارد    اگر ذرات بزرگ ایجیاد شیود،   بررسی کنيد. واختکنکدورت یو ظاهر آن را از نظر وجود ، زده هم

 .گردددیگری جایگزین 

خیار  از محیدوده    OD)تغييیر   ازيی و در صورت ن ،یهر ماه اندازه گير دیاستاندارد نيم مک فارلند با یجذب نور( 6

 .شود ضیحداکثر پ  از شش ماه تعو دیگردد. استاندارد نيم مک فارلند با ضی( تعو13/0-08/0

 

 :منابع -4
- Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests- Approved Standard, 

Eleventh Edition; M02–A11, Vol. 32 No. 1, January 2012 


